CURSO DE ACTUALIZACION EN  HEMODIALISIS PARA MEDICOS 2011

Módulo 2: Aspectos técnicos de la hemodiálisis. 
Coordinador Dr. Marcelo Puddu

Viernes 3 de junio de 2011 “Membranas y dializadores”

14:00 a 14:40  Introducción. El dializador ideal, estructura básica y diferentes componentes del dializador. Biomateriales. Evolución de las membranas de diálisis. Clasificación y tipos de membranas para hemodiálisis. Dr. Marcelo Arias

14:40 a 15:20 Hemofiltros y dializadores de alto flujo, características y propiedades físicas. Volumen del compartimiento hematico, resistencias, distribución de flujos (sangre y dializado) Propiedades de transporte de los diferentes materiales. Dr. Marcelo Arias
15:20 a 15:40 Break
15:40 a 16:20 Biocompatibilidad: Introducción, diferentes mecanismos involucrados. Activación del complemento, coagulación, citokinas, activación celular. Stress inflamatorio crónico.  Capacidad adsortiva de las membranas. Eventos agudos y a largo plazo. Síndrome de primer uso. Dr. Martín Guinsburg.

16:20 a 17:00 Biocompatibilidad y membranas de diálisis. Biocompatibilidad y Líquido de diálisis: Agua y concentrado estériles. Contaminación pirogénica del dializado. Generación de B2M en Hemodiálisis Estándar y con dializado estéril. Consecuencias clínicas de la bioincompatibilidad, relación con IRA, nutrición y mortalidad. Dr. Sergio Liderman
17:00 a 17:10 Break

17:10 a 17:50 Historia de la hemodiálisis. El origen, 1° riñón artificial, Kolff y el riñon rotatorio. Primer paciente sobreviviente al procedimiento de diálisis crónica, Otros pioneros, riñon de placas y de bobina. 1° acceso vascular exitoso para diálisis crónica. Historia de la Hemodiálisis en Argentina Dr. Marcelo Puddu
17:50 a 18:20 Principios de diálisis. Introducción, fundamentos del transporte de masa, mecanismos involucrados, resistencia a la transferencia. Difusión, ultrafiltración y ósmosis. Balance de masa aplicado a diferentes solutos: Balance de nitrógeno, Balance de Sodio, Acido base. Características del transporte de masa, Clearance y dializancia. Coeficiente de transferencia de masa.  Diferentes factores que influyen en el transporte de solutos. Ultrafiltración-convección, Hto, T°, flujos etc. Dr. Osvaldo Hermida
Viernes 1 de julio de 2011 “Líquidos de diálisis”

14:00 a 14:40 Introducción: Agua y Dializado. El agua. Su distribución en la naturaleza. Calidad del agua para uso en tratamientos extracorpóreos. Preparación del agua. Sistemas de tratamiento del agua para hemodiálisis. Nociones básicas del control y mantenimiento de una planta de agua  Ing. Jorge Bezic

14:40 a 15:20 Calidad del Líquido de diálisis. Legislación Nacional e Internacional en relación al Agua y a la solución de diálisis. Control en la preparación del líquido de diálisis y de las soluciones para  hemofiltración y técnicas relacionadas. Contaminación química del líquido de diálisis. Monitoreo de la calidad del Agua. Tratamiento del agua con doble osmosis. Ing. Jorge Bezic
15:20 a 15:40 Break
15:40 a 16:20 Aspectos Microbiológicos del agua para tratamiento extracorpóreo: Control bacteriológico y de Endotoxinas. Calidad del agua necesaria para realizar hemodiafiltración. Protocolos de análisis apropiados. Contaminación bacteriológica del sistema de tratamiento del agua. Protocolo de control y Sanitización del sistema. Contaminación del equipo de diálisis. Protocolos de mantenimiento en las máquinas de diálisis: sanitización química y calórica, ventajas, desventajas. Biofilm. Ing. Jorge Bezic
16:20 a 17:00 Composición del Líquido de diálisis: Concentración del Na. Modelado cinético del Sodio en hemodiálisis. Concentración de Calcio en el dializado, su relación con el metabolismo fosfocálcico. Concentración de Magnesio en el líquido de diálisis. Líquidos de sustitución en tratamientos continuos y hemofiltración. Composición del dializado y sus efectos sobre el metabolismo lipídico , agregado de oligoelementos y estrés oxidativo. Dializado sin acetato (con citrato). Dr. Guillermo Rosa Diez

17:00 a 17:10 Break

17:10 a 17:50 Reuso de hemodializadores. Tipo de reuso. Legislación vigente. Normas internacionales y Nacionales. Aspectos técnicos del reuso, seguridad ante el reuso, complicaciones del reuso de los hemodializadores. Toxicidad química, residuos, reacción pirogénica, infección. Pruebas de integridad de la membrana en el reuso. Existe relación entre reuso y mortalidad? Dra. Ana Cusumano.

17:50 a 18:20 Esterilizantes y desinfectantes Dra. Ana Cusumano
